BU URUNU GALISTIRMADAN ONCE
KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN

COMPEX

ION

Titresimli Masaj Silindiri




TR ION Titresimli Masaj Silindiri — Kullanici Kilavuzu

GIiRIS

Compex ION drunu, derin doku katmanlarini calistirarak agrih veya sert kaslarin
rahatlatiimasina yardimci olur. Endustriyel tipte kaliteli malzemeden uretilen bu silindir,
hem (uzun ve zor sartlar altinda kullanima) dayaniklidir ve hem de herhangi bir tlrde
agirhga maruz kalinmasi kosulunda bile (silindir) seklini kaybetmez. Uriin dis yiizeyinde,
cihaz kullanicilarina kaucukmus gibi hissettirmek icin, polilretan kaplama malzemesi
kullaniimistir. Urlin dis yiizeyinde dokumali tiirde bir kaplama olusu, agrili veya sert kaslari
rahatlatmaya calistiginiz herhangi bir vicut bolgesinde saglam bir tutus saglar. Dort farkh
titresim hizina sahip bu silindir, rahatlama ihtiyaclarinizi karsilamak tUzere cesitli titresim
yogunluklari sunar. Uriin tasinabilir tipte olup mikro USB sarj cihazi ile sarj ediimesi de

kolaydir.

(A)

(B)

(C)

(D)

Hiz seviyesi gostergesi (Yesil) -
4 seviye: 1, 2, 3, 4

Gu¢ Dugmesi (Agma /
Kapatma)

Gucg Gostergesi (Mavi) -

4 seviye: %25, %50, %75,
%100

Mikro USB sarj baglant
noktasi (5V 2A)
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TEMEL OZELLIKLER HIZ 1 HIZ 2 HIZ 3 HIZ 4 ACIKLAMA
Giriiltii (dB) <53db | - ; 54db D“r”rr:;:aﬂgm lik
Hertz (Hz) 31Hz 48Hz 53Hz 72Hz
Motor Hizi 1900 2900 3200 4320
Voltaj (V) 8,15 8,07 7,99 7,88
Gug taketim | \yma) | 079 | 12 | 145 | 168
testi
Gicg (W) 6,4W 9,6W | 11,6W | 13,2W
Sarj suresi 1,5 -2 SAAT
De%zrgj\;gsti Uriin, her 15
Desarj suresi 2—-2,5SAAT dag:‘:?&':(ogtihnf;]iida
olarak durur.
Adaptar ABD icin teknik 6zellikler: AC100~240V 50/60HZ, Cikis 5V 2A. 1,5m USB
P sarj kablosu (Sertifikasyon: uL/ETL ROHS)
Batarya / Pil | 2 x 7,4V 2200mAh 18650 Pil, 2 seri 1 paralel




TR

ION Titresimli Masaj Silindiri — Kullanici Kilavuzu

Uriin, farkli titresim yogunluguna sahip dért adet hiz seviyesine sahiptir. Uriinii agmak /
kapatmak icin, guc gostergesi 1191 yanana / kapanana kadar guc digmesine 3 saniye
boyunca basin.

HIZ
HIZ
HIZ
HIZ

1: Glg gostergeleri acik ve seviye 1 gostergesi (yesil) acik (1900 RPM)
2: iki adet yesil 1sik yanmakta (2900 RPM)

3: Ug adet yesil isik yanmakta (3200 RPM)

4: Dort adet yesil 1sik yanmakta (4320 RPM)

%25, %50, %75 ila %100 pil 6mrl arasinda hiz seviyesi gostergeleriyle birlikte 4 adet glc
gosterge 1131 yanar.

Uzun sdreli Gran kullanimlarinda, pilinin %20’den daha az kalmis sekilde kullaniimasi
tavsiye edilmemektedir. Cihaz pil dmri %25’in altinda oldugunda, pilin bosalmasini
onlemek icin lUtfen cihazi tamamen sarj edin.

Cihaz her modda, her 15 dakikalik kullanimin ardindan otomatik olarak kapanacaktir.

& GUVENLIK UYARISI

BU

URUNUN, ASAGIDAKi TALIMATLARA UYGUN OLARAK KULLANILMASI

ZORUNLUDUR:

Yalnizca yetigkinler tarafindan kullanilir ve/veya uygulanir.
Herhangi bir agri veya rahatsizlik hissederseniz derhal durun.
Bas vel/veya diger kemikli alanlarla temastan kaginin.

Belirli bir konuma yoénelik 1 dakikadan fazla olmamak Uzere vicut bolgelerinde
kullanin. Kaslar Uzerinde hareket yapin ve kemikli bolgelerden kaginin.

ION™ @rldndnd dastrmeyin.

Bu cihaz, guvenliklerinden sorumlu bir kigi tarafindan cihazin kullanimiyla ilgili nezaret
veya talimat saglanmadikca (¢ocuklar dahil) dusik fiziksel, duyusal veya zihinsel
yeteneklere sahip veya deneyim ve bilgi eksikligi olan kigiler tarafindan kullaniimak
Uzere tasarlanmamistir.

Cihazla oynamamalarini saglamak Utzere ¢ocuklar gézetim altinda tutulmalidir.

Cihaz yalnizca cihazla birlikte verilen guc kaynagi Unitesi <model ICP15A-050-2000B>
ile kullaniimahdir.

UYARI: Pili yeniden sarj etmek icin, yalnizca bu cihazla birlikte verilen c¢ikarilabilir
besleme Unitesini kullanin.
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ASAGIDAKI KOSULLARIN (_;‘SEQ_I_ER_’_Li OLMASI HALINDE LUTFEN DOKTORUNUZDAN
ONAY ALMADAN ION™ URUNUNU KULLANMAYIN:

e Yakin zamanda gecirilen her turlu e Epilepsi veya migren

ameliyat e Disk herniasyonu (fitiklasmasi)

o Titresimli masajlardan etkilenen cilt « Spondilolistez
durumlari ve/veya yaralar P
e Vertebral cikma veya omurga eklem

o Fitiklasmig diskler (bel) sertlig

e Gebelik :

¢ Yakin zamanda eklemlerin veya
e Diyabet / néropati veya retina hasari IUD’nin degistiriimesi
o Kalp pili kullaniimasi e Metal pimler veya metal protezler
o Titresimli masajlardan etkilenen e Saglikla ilgili herhangi bir hastalik

yaralanmalar

& UYARILAR

e Rahatlatilacak vucut bolgesi yarali durumdaysa, urinu kullanmayin.

e Motor mahfazasi havalandirmasina kum ve/veya serbest kirintilar girebilecegi icin
artint suya batirmayin / daldirmayin.

e Vidalari cikarmayin veya sokmeye calismayin.
e Bu cihaz, degistirilemeyen piller icermektedir.
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ION™ (rant tek bir vicut noktasinda 60 saniyeden fazla veya kemikli bolgelerde
kullanilirsa, ciltte tahris ve hafif morarma yasayabilirsiniz. Ameliyattan, cilt
rahatsizliklarindan, yaralardan, sinir rahatsizliklarindan, kirik kemiklerden ve/veya
kontlizyonlardan iyilesen kisilerde advers / olumsuz reaksiyonlar yasanabilir. Bu
reaksiyonlardan kacinmak isteyen kullanicilar, ION™ Grandnu kullanmadan once doktora
basvurmalidir.

1. Latfen ilk kullanimdan énce cihazi tamamen sarj edin.

2. Cihaz sarj olurken 4 adet LED 15191 yanip sonecektir. Pil 6mru seviyesine bagli olarak,
LED 1siklar uygun sekilde acilacaktir. 4 adet LED i1sik yandiginda, pil tamamen sarj
olmus demektir ve adaptorin gostergesi yesil renge donecektir. Kirmizi gosterge 1s1d1
sarj oldugu anlamina gelirken yesil 1sik cihazin tamamen sarj oldugunu belirtir.

3. Uriin sarj sirasinda kullanilamaz.

4. Lutfen cihazla birlikte verilen adaptoru kullanin. Pilin zarar gormesini ve potansiyel
tehlikeleri 6nlemek icin farkli adaptorleri kullanmayin.

5. Sarj suresi: 1,5 — 2 saat.
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FCC PART 15B Uygunluk Beyani

Bu cihaz, FCC Kurallari Bélim 15 ile uygunluktadir. Cihazin calistirimasi su iki kosula
baghdir: (1) bu cihaz zararli parazite neden olamaz (olmamali) ve (2) bu cihaz, istenmeyen
calismaya neden olabilecek parazit dahil olmak Uzere alinan her turli paraziti kabul
etmelidir.

COMPEX TITRESIMLI MASAJ SILINDIRI

MODEL: INTL-CX202WL02

Lityum iyon pil ile calismaktadir (7,4V, 2200mAh, 16,28Wh)
Nominal Giris: 5V 2A

Anma Guclu: Maksimum 13,2 W

Yalnizca <ICP15A-050-2000B> besleme Unitesiyle kullanin.

CECEZ® .

Bu cihaz, teslim tarihinden itibaren iki yillik sinirli garantiye sahiptir. Garanti yalnizca cihaz
icin gecerli olup cihaz pili garanti kapsaminda degildir.

Garanti suresi boyunca arizali drunler Ucretsiz olarak onarilacak veya degistirilecektir.
Yanlis kullanim, kottuye kullanim, degisiklik veya harici olarak neden olunan hasara iligkin
herhangi bir kanit bulunmasi bu garantiyi gecersiz kilabilir.

Daha fazla bilgi icin lUtfen distribUtor / imalatgi ile iletisime gegin.
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ILETiSIM BILGILERI
DJO France S.A.S. tarafindan dagitilmaktadir
Centre Européen de Fret, 3 rue de Bethar

64990 Mouguerre Fransa

WWW.COMpEX.com

Telif Hakki © 2020; DJO, LLC firmasina aittir.

Her hastaya 6zgl sonuglar degisiklik gosterebilir. Ne DJO, LLC
firmasi ve ne de yan kuruluslari tibbi tavsiye vermemektedir. Bu
belgenin igerigi tibbi tavsiye niteliginde degildir. Bunun yerine, eger
varsa, sizin icin uygun olabilecek tedavi slrecleri hakkinda bilgi igin

Sagllk uzmaniniza da 1sin.
E L
\ A

Turkiye Distributoru

ANKARA - MERKEZ ANKARA - SUBE iSTANBUL - SUBE

Mustafa Kemal Mah. 2156. Sok. Stileyman Sirri Sokak No:21/B Perpa Ticaret Merkezi A-Blok

No: 16/7 Cankaya 06510 ANKARA Sihhiye 06420 ANKARA Kat:1-2-3 No:31

Tel: 031243427 94 Tel: 03124320245 Sisli 34384 ISTANBUL
03124344294 03124321243 Tel: 02123208881 (4 HAT)

Fax:03124342282 Fax:03124324287 Fax:021232088 85

Teknik sorulariniz igin: teknikdestek@elsa.web.tr | 0(312)434 2794 / 0533 367 7154




